lepriekséja piezime

Dzirdes aparatu piegade, pielagosana, izsniegSana bérniem

lepirkuma nolikums

1. pielikums
iepirkuma

“Dzirdes aparatu piegade, pielagosana, izsniegSana b&rniem”

TEHNISKA SPECIFIKACIJA

id. Nr. LNS 2010/01B nolikumam

Piedavato dzirdes aparatu skaits katra iepirkuma priekSmeta pozicija (Il pakapes vajdzirdiba, IV un V pakapes vajdzirdiba, kaula vadamibas dzirdes
aparati) nav ierobezots, tacu dzirdes aparatu klastam jabiit tadam, lai pilniba kompensé&tu attiecigas pakapes vajdzirdibu

lepirkuma
priekSmeta
pozicijas Nr.

Pakalpojums

Obligatas prasibas pakalpojumam

Prasibas dzirdes aparatiem

Pretendenta piedavajums- atbilstiba
prasibam
(pretendents aizpilda atbilstibu prasibam
par katru piedavato dzirdes aparata
modeli)

Dzirdes aparats
videjas pakapes
vajdzirdibai

I pakapes
vajdzirdibu no

40 -65dB
Frekvencés : 500,
1000 un 2000Hz

Surdotehniskais paliglidzeklis.
komplektéjoSie piederumi:
* Digitalie dzirdes aparati

« Individualais akrila/silikona ieliktnis,
* Baterija dzirdes aparatam.

Pakalpojuma specifikacija:
- klienta datu parbaude,

apkalposanas

organizesana, teritoriala parklajuma

nodro$inajums,

-ievada intervija ar Kklientu vai/un vina

vecakiem/pedagogu - vispargjie jautajumi

(dzives prasmes, pieredzes, stils, veselibas

stavoklis, gimene, darbs, sabiedriskas

Dzirdes aparata tehniskie parametri

atbilstosi IEC 118-0 un IEC-118-7

standartiem un iespéjamas

specifikacijas

1) maksimalais izejas Iimenis
(OSPL 90)

2) pastiprinajums (Full-on-Gain)
3) frekvencu diapazons

4) skaluma reguléSanas iesp&jas
(VC)

5) pastiprinajuma pielagoSanas
iesp&jas

6) indukcijas spole (T funkcija)

Dzirdes aparata modelis..........

LNS




Dzirdes aparatu piegade, pielagosana, izsniegSana bérniem
lepirkuma nolikums

aktivitates), alergijas, dzirdes traucgjumu
vesture, ietekme, problémas

- tonala audiometrija

-mérjumu rezultatu apsprieSana ar Klientu,

vina vecakiem, izskaidrojums

-ierices uzbtve, tehniskas iespgjas,
ierobeZojumi

-pielagosanas manipulacijas atbilstosi
audiogrammai, vecumam, ieprieksgjai
pieredzei,

-tolerances tests un preciza piereguléSana

-lictosanas apmaciba, instrukcijas
izskaidro3ana, pieraSanas ,soli pa solim”
procediras izskaidroSana

- otoskopija un otoplastika  (individuala

ieliktpa izgatavoSana)

- atkartota pieregulésana (meneSa laika péc
pirmreizgjas apkalposanas)

- dzirdes aparatu darbibas kvalitates un
atbilstibas parbaude,

- (atkartota) dzirdes aparatu lietoSanas
apmaciba pec vajadzibas,

- dzirdes aparatu (t.sk. garantijas) remonta

nodro$inajums,

7) b&rna ausij piemeroti skanas
radzini
8) baterijas turétaja nosledzgjs

(zZidainiem un maziem b&rniem)

9) papildiespgjas (opcijas)

10) lietoSanas instrukcija latvieSu
valoda
11) servisa nodroSinajums

(komplektgjoso piederumu piegades
apliecinajums, specialista CV, vai
ligums par servisa nodrosinajumu)

12) otoplastikas izejmaterialu
drosibas datu lapas latviesu valoda,

13) EC Certificate, CE mark&jums,
Declaration of conformity uz katru

modeli.

Pakalpojuma apraksts

LNS




Dzirdes aparatu piegade, pielagosana, izsniegSana bérniem
lepirkuma nolikums

-dzirdes aparatu stacionars nodroSinajums ar
komplektgjosajiem piederumiem, baroSanas
elementiem.

- klienta vai vina vecaku konsultéSanu par
dzirdes aparatu pielietosanas funkcijam,
iespgjamajiem trauc€jumiem, savienojamibu
ar citiem elektroakustiskajiem skanu avotiem
-informacijas nodro$inajums par (bezmaksas)
tehnisko paliglidzeklu sanemsanas iespg&jam
Latvija, klientu tiestbam uz $o palidzibu

- administrativa akta — lemuma sanems$ana no
LNS, liguma sl€gsana ar klientu

Dzirdes aparats
smagas, loti
smagas pakapes

Surdotehniskais paliglidzeklis.
komplektéjoSie piederumi
» Digitalie dzirdes aparati,

Dzirdes aparata tehniskie parametri

atbilstosi IEC 118-0 un IEC-118-7

vajdzirdibai vidualais akrila/silikona ielikni standartiem un iespejamas |
Personam ar IV |° Individualais akrila/silikona ieliktnis L
_ L specifikacijas
pakapes * Baterija dzirdes aparatam,
vajdzirdibu  65- . . .. 1) maksimalais izejas limenis
90dB un V Pakalpojuma specifikacija . .
N - klienta datu parbaude, apkalpoSanas (OSPL 90) Dzirdes aparata modelis..........
pakapes T .
vajdzirdibu no organizésana, teritoriala parklajuma 2) pastiprinajums (Full-on-Gain) = |«
90dB nodrofingums, 3) frekvendu diapazons | s
Frekvencgs : 500, | . . . . _ _ 4) skaluma regule e | Tmmmmmmmmmmmmmmmm———
. ] gul&sanas iespgjas
1000 un 2000Hz ievada intervija ar klientu vai/un vipa o)
vecakiem/pedagogu - vispargjie - jautgjumi o L Dzirdes aparata modelis............
(dzives prasmes, pieredzes, stils, veselibas 5) pastipringjuma pielagosanas |
staivoklis, gimene, darbs, sabiedriskas iespgjas | s
aktivitates), alergijas, dzirdes trauc&umu 6) indukcijas spole (T funkcija) | "o ——————""""
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Dzirdes aparatu piegade, pielagosana, izsniegSana bérniem
lepirkuma nolikums

vesture, ietekme, problémas
- tonala audiometrija
-mérjumu rezultatu apsprieSana ar Klientu,

vina vecakiem, izskaidrojums

-ierices uzbtve, tehniskas iespgjas,
ierobeZojumi

-pielagosanas manipulacijas atbilstosi
audiogrammai, vecumam, ieprieksgjai
pieredzei,

-tolerances tests un preciza piereguléSana

-lietoSanas apmaciba, instrukcijas
izskaidro3ana, pieraSanas ,soli pa solim”
procediras izskaidroSana

- otoskopija un otoplastika  (individuala
ieliktpa izgatavoSana)

- atkartota piereguléSana (ménesa laika péc
pirmreizgjas apkalpoSanas)

- dzirdes aparatu darbibas kvalitates un
atbilstibas parbaude,

- (atkartota) dzirdes aparatu lietoSanas
apmaciba pec vajadzibas,

- dzirdes aparatu (t.sk. garantijas) remonta
nodro$inajums,

-dzirdes aparatu stacionars nodroSinajums ar

7) beérna ausij pieméroti skanas
radzini

8) baterijas turétaja nosledzgjs
(zZidainiem un maziem b&rniem)

9) papildiespgjas (opcijas)

10) lietoSanas instrukcija latvieSu
valoda

11) servisa nodro§inajums
(komplektgjoso piederumu
piegades apliecinajums,
specialista CV, vai ligums par
servisa nodroS§inajumu)

12) otoplastikas izejmaterialu
drosibas datu lapas latviesu
valoda,

13) EC Certificate, CE markgjums,
Declaration of conformity uz

katru modeli.

Pakalpojuma apraksts

LNS




Dzirdes aparatu piegade, pielagosana, izsniegSana bérniem

lepirkuma nolikums

komplektgjosajiem piederumiem, baroSanas
elementiem.

- klienta vai vina vecaku konsultéSanu par
dzirdes aparatu pielietosanas funkcijam,
iespgjamajiem trauc€jumiem, savienojamibu
ar citiem elektroakustiskajiem skanu avotiem
-informacijas nodroSinajums par (bezmaksas)
tehnisko paliglidzeklu sanemsanas iesp&jam
Latvija, klientu tiestbam uz So palidzibu

- administrativa akta — lemuma sanems$ana no
LNS, liguma sleégSana a

Kaula vadamibas
dzirdes aparati

Surdotehniskais paliglidzeklis,
komplektéjoSie piederumi:
* Dzirdes aparats un kaula vadamibas telefons

ar stipu

* Baterija dzirdes aparatam.

1. Dzirdes aparata modela tehniskie

parametri atbilstoSi IEC 118-0 un

IEC-118-7 standartiem un iespéjamas

specifikacijas

. . .. 1) maksimalais izejas [imenis

Pakalpojuma specifikacija: )
- klienta datu parbaude, apkalpoSanas (OSPL 90) Dzirdes aparata modelis..........
organizésana, teritoriala parklajuma 2) pastiprinajums (Full-0n-Gain) | oeeeeesessemsssessssnes
nodrogingjurms, 3) frekventudigpazons | s
-ievada intervija ar Klientu vai/un vina 4) skaluma reguleSanas iespejas

- emmema ez (VC) . .
vecakiem/pedagogu visparcjie jautajumi o L Dzirdes aparata modelis............
(dzives prasmes, pieredzes, stils, veselibas 5) pastipringjuma pielagoSanas |
StéVOkliS, éimene, darbS, SabiedriSkﬁS iespéjas ........................................................
aktivitates), alergijas, dzirdes trauc&umu 6) indukcijas spole (T funkcija) | " ———————"
vesture, ietekme, problémas 7) bérna galvai piemérota kaula
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Dzirdes aparatu piegade, pielagosana, izsniegSana bérniem
lepirkuma nolikums

- tonala audiometrija
-mérjumu rezultatu apsprieSana ar Klientu,
vina vecakiem, izskaidrojums

-ierices uzbtve, tehniskas iespgjas,

ierobeZojumi

-pielagosanas manipulacijas atbilstosi
audiogrammai, vecumam, ieprieksgjai
pieredzei,

-tolerances tests un preciza pieregulé$ana
-lictosanas apmaciba, instrukcijas
izskaidro3ana, pieraSanas ,soli pa solim”
procediras izskaidroSana

- otoskopija,

- atkartota piereguléSana (ménesSa laika péc
pirmreizgjas apkalposanas)

- dzirdes aparatu darbibas kvalitates un
atbilstibas parbaude,

- (atkartota) dzirdes aparatu lietoSanas
apmaciba pec vajadzibas,

- dzirdes aparatu (t.sk. garantijas) remonta
nodro$inajums,

-dzirdes aparatu stacionars nodroSindjums ar
komplektgjosajiem piederumiem, baroSanas

elementiem.

vadamibas stipa

8) baterijas turétaja nosledzgjs
(zidainiem un maziem b&rniem)

9) papildiespgjas (opcijas)

10) lietoSanas instrukcija latvieSu
valoda

11) servisa nodro$inajums
(komplektgjoso piederumu
piegades apliecinajums,
specialista CV, vai ligums par
servisa nodroSinajumu

12) EC Certificate, CE mark&jums,
Declaration of conformity uz

katru modeli.

Pakalpojuma apraksts

LNS




Dzirdes aparatu piegade, pielagosana, izsniegSana bérniem
lepirkuma nolikums

- klienta vai vipa vecaku konsult€Sanu par
dzirdes aparatu pielietosanas funkcijam,
iespgjamajiem trauc€jumiem, savienojamibu
ar citiem elektroakustiskajiem skanu avotiem
-informacijas nodroSinajums par (bezmaksas)
tehnisko paliglidzeklu sanemSanas iespg&am
Latvija, klientu tiesibam uz So palidzibu

- administrativa akta — lemuma sanems$ana no

LNS, Iiguma sl&égsana ar klientu.

Pretendenta parstavis:

(paraksts)

LNS




